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RESUMEN 

 

 

Se implementó un dispositivo electrónico portable para la supervisión de signos vitales de 

personas alejadas a los servicios de salud, para el desarrollo del prototipo se tomó en cuenta las 

siguientes etapas: adquisición, visualización de datos y la etapa de alerta. En la etapa de 

adquisición de datos se utilizó el sensor de pulso cardíaco XD-58C, sensor de temperatura 

MLX90614, micrófono para obtener datos de la respiración y el sensor de presión cardiaca 

MPX500P, y el microcontrolador Arduino Nano para el procesamiento de datos. En la etapa de 

visualización se usó una comunicación serial que envía datos hacia la interfaz gráfica móvil en 

la cual se pueden observar los valores de los signos vitales, además se implementó una 

comunicación Wifi para enviar datos hacia una herramienta informática online para poder ser 

visualizados y analizados por el personal médico encargado. Finalmente en la etapa de alerta se 

empleó un bloque de transmisión de datos, encargado de emitir el mensaje de alerta hacia el 

personal médico encargado si se obtienen signos vitales fuera de lo normal. En los resultados 

del prototipo implementado se cumplen todos los requerimientos planteados, teniendo una 

autonomía de 2 horas con 14 minutos tiempo suficiente para poder analizar signos vitales de un 

paciente, mediante la técnica de la repetitividad tenemos un coeficiente de variación (CV) 

menor al 10%, concluyendo que es un dispositivo estable en todas sus mediciones. Se 

recomienda para obtener una mejor duración en la alimentación del dispositivo paneles solares. 

 

 

Palabras clave: <INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA>, < DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO>, <SIGNOS VITALES>, <ADQUISICIÓN DE DATOS>, <TRANSMISIÓN 

DE DATOS>, <PRESIÓN CARDIACA>, <FRECUENCIA RESPIRATORIA> 
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ABSTRACT 

 

 

A portable electronic device was implemented for the supervision of vital signs of people far 

from the health services, for the development of the prototype the following stages were taken 

into account: acquisition, data visualization and the alert stage. In the data acquisition stage, the 

XD-58C heart pulse sensor, MLX90614 temperature sensor, microphone to obtain respiration 

data and the MPX500P heart pressure sensor, and the Arduino Nano microcontroller were used 

for data processing. In the visualization stage, a serial communication was used that sends data 

to the mobile graphic interface in which the values of vital signs can be observed, in addition, a 

Wifi communication was implemented to send data to an online computer tool to be able to be 

visualized and analyzed by the medical staff in charge. Finally, in the alert stage, a data 

transmission block was used, in charge of issuing the alert message to the medical personnel in 

charge if vital signs were obtained out of the ordinary. In the results of the implemented 

prototype, all the requirements raised are met, having an autonomy of 2 hours with 14 minutes, 

enough time to be able to analyze vital signs of a patient, through the repetitive technique we 

have a coefficient of variation (CV) of less than 10 %, concluding that it is a stable device in all 

its measurements. It is recommended to obtain a better duration in the power supply of the solar 

panels device. 

 

 

Keywords: <ELECTRONIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY>, <ELECTRONIC 

DEVICE>, <VITAL SIGNS>, <DATA ACQUISITION>, <DATA TRANSMISSION>, 

<CARDIAC PRESSURE>, <RESPIRATORY RATE>. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Para las personas que viven en las zonas rurales el acceso a los servicios de salud es más difícil 

que para quienes viven en la ciudad, debido a la distancia entre los centros de salud y este sector 

las personas no se realizan exámenes y evaluaciones de rutina, por lo cual presentan problemas 

más serios al momento de obtener un diagnóstico médico.(MedlinePlus 2018a) El diario en línea La 

Hora revela la realidad de los habitantes en las zonas rurales que deben caminar y tomar varios 

autobuses para llegar a un subcentro de salud, por lo cual no lo hacen ya que varias personas 

presentan algún problema de movilidad, obteniendo un servicio de salud casi nulo.(LaHora 2019) 

La Organización Panamericana de la Salud estipula que se debe asegurar una atención de salud 

de calidad con equipos adecuados y tecnologías de actualidad.(OPS 2018) Los resultados del 

último censo de población y vivienda realizado en la República del Ecuador muestran a 5.39 

millones de habitantes en las zonas rurales.(Ecuadorencifras 2010) Para brindar una mayor cobertura 

móvil las Corporaciones de Telecomunicaciones CNT y Claro se unen para compartir 

infraestructura en las zonas alejadas de la ciudad, aportando al plan Ecuador Digital lanzado en 

el 2019 con el objetivo de alcanzar un 98% de la población con acceso a servicio de 

telecomunicaciones.(TeleSemana 2020) El uso de teléfonos inteligentes a nivel nacional alcanzó 

una cifra de 42.9% en 2015, realizando una proyección para el 2020 de más del 70%, generando 

una oportunidad para utilizarlos y aprovechar este tipo de tecnología de transmisión de datos a 

larga distancia.(Arconet 2015) En el año 2015 la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

realizó un monitoreo de pacientes de forma inalámbrica en el centro de atención integral en 

salud, utilizando una red de área local inalámbrica.(Pilco y Zavala 2015) sin la utilización de alertas 

en caso de emergencia. La Universidad Técnica de Ambato realizó un sistema para detectar 

golpes o impactos en pacientes, utilizando un acelerómetro para la determinación de una caída o 

colisión y un sensor de pulsos para determinar su estado de salud.(Manzano y Vallejo 2015)  La 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo realizó un prototipo para telemedicina de 

emergencia, utilizando la plataforma Labwiew para la visualización de datos.(Loachamin y 

Ribadeneira 2016) Las investigaciones relacionas no implementan la utilización de un dispositivo 

móvil para mostrar los datos necesarios y por su naturaleza no son dispositivos portables, cada 

investigación utiliza la medida de uno de los signos vitales principales para saber el estado del 

paciente dependiendo de su propio caso de estudio. 

En vista al problema geográfico de los habitantes para acceder a los centros de salud, se ha 

planteado diseñar e implementar un dispositivo electrónico de control no invasivo de 

supervisión de signos vitales, el cual debe adquirir datos fisiológicos de pacientes que necesitan 
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una supervisión médica de control y no puedan viajar hacia un centro de salud, la visualización 

de datos será mediante un dispositivo inteligente de manera local, con la ayuda de una 

herramienta informática se podrá visualizar los datos desde cualquier lugar que cuente con las 

medidas necesarias de comunicación para su monitoreo y análisis de datos por parte del 

personal médico encargado, en caso de existir algún signo vital fuera de lo normal un mensaje 

de alerta informará al personal médico para realizar las respectivas medidas ante la situación 

presentada. El dispositivo electrónico será diseñado e implementado con el objetivo de ser 

portable en forma de una banda que rodea el brazo del paciente, con sus respectivos sensores 

para obtener datos de los principales signos vitales; temperatura corporal, pulso cardiaco, 

frecuencia respiratoria y presión arterial son monitoreados con frecuencia por los profesionales 

de la salud.(Rochester University of Rochester Medical Center 2020) El dispositivo electrónico pretende 

desarrollarse como un equipo de monitoreo y control que sea fácil de transportar y pueda ayudar 

a tener un mejor control de calidad de salud para las personas alejadas de la ciudad, teniendo 

como objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

• Construir un dispositivo electrónico portable para la supervisión de signos vitales de las 

PPASS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar el funcionamiento de los sistemas de supervisión de signos vitales existentes a 

nivel nacional y mundial para las PPASS. 

• Establecer el diseño apropiado para cumplir los requerimientos del sistema de supervisión 

de signos vitales para PPASS. 

• Implementar un prototipo para supervisar los signos vitales de las PPASS. 

• Realizar pruebas y resultados de funcionamiento del dispositivo de investigación.  

El documento actual describe de forma escrita todas las actividades que se realizaron en la 

investigación, constando de tres capítulos, en los cuales el Primer Capítulo detalla la 

información teórica acerca de la realidad del tema, y fundamentos teóricos acerca de los 

distintos dispositivos existentes para la elaboración del dispositivo. El Segundo Capítulo está 

constituido por la metodología para llevar a cabo el dispositivo, los requerimientos necesarios 

para cumplir los objetivos planteados en la investigación y desarrollo del hardware y software 

con sus respectivas etapas. El Tercer Capítulo consta del análisis de todos los resultados 

obtenidos en las pruebas realizadas de funcionamiento, las conclusiones y recomendaciones que 

se pueden obtener al terminar el presente trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se investigó la actualidad de las personas que presentan problemas de 

acceso a los servicios de salud debido a las barreras geográficas en el Ecuador y a nivel 

mundial. Respecto al prototipo a implementar se presenta los componentes para el 

funcionamiento a través de los distintos elementos tecnológicos para el desarrollo óptimo de 

este trabajo de titulación.  

 

1.1  Personas con Problemas de Acceso a los Servicios de Salud 

 

A estas personas se las denominará con las siglas PPASS (Personas con problemas de acceso a 

los servicios de salud), gobiernos de cada país cada año elaboran nuevas estrategias para cubrir 

este problema y respetar el derecho de todas las personas a la salud. (DNAPNS 2014) 

 

1.1.1 Realidad de las PPASS en el Mundo 

 

La desigualdad de la salud rural en 174 países muestra al 56% de los habitantes de zonas rurales 

sin acceso a los servicios de salud básicos, solo el 23% de personal sanitario del mundo se 

destina a estas zonas, las regiones que tiene un problema más grave son África y América 

Latina, generando un nivel alto en desigualdad que en varios países es mortal, “La salud es un 

derecho humano y debería garantizarse a todos los habitantes de un país”, declaró Isabel 

Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT.(OIT 2020) 

  



4 
 

1.1.2 Realidad de las PPASS en el Ecuador 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) afirma que el 37,2 % de la población 

ecuatoriana habita en zonas rurales que se encuentran alejadas de los centros de atención 

integrales de salud, requieren el acceso a servicios de salud de calidad, atención continua e 

integral, al igual que los habitantes de zonas urbanas. Sin embargo, las condiciones de los 

determinantes de la salud y los problemas de accesibilidad hacen que estas poblaciones en 

condiciones vulnerables queden excluidas de los sistemas de salud.(DNAPNS 2014) 

 

1.2 Signos vitales 

 

Los signos vitales son valores numéricos para conocer el correcto desempeño de las funciones 

esenciales del cuerpo humano, los profesionales de la salud realizan un control frecuente de la 

temperatura corporal, pulso, frecuencia cardiaca.(Rochester University of Rochester Medical Center 2020) 

 

● Presión arterial: Parámetro para medir la fuerza de la sangre al chocar contra las 

paredes de las arterias. El primer número indica la cantidad de latidos del corazón 

bombeando sangre y el segundo cuando se encuentra en reposo. El valor normal para 

adultos es de 94 a 129 mmHg.(MedlinePlus 2018b) 

 

● Frecuencia de respiración: cantidad de respiraciones de una persona en determinado 

tiempo, en lo general se realiza en un minuto, es un signo vital muy importante al 

controlar la cantidad de oxigeno que ingresa para alimentar a las células del cuerpo, su 

rango normal de medición se encuentra entre 12 y 25 ciclos por minuto.(MiFarmaciaEspana 

2020) 

 

● Pulso cardiaco: mide cuantos latidos por minuto realiza el corazón, su velocidad varia 

al tener actividad física, presentar alguna amenaza y por respuestas emocionales, 

cuando una persona se encuentra relajada se obtiene el pulso cardiaco en reposo, sus 

valores normales se encuentran entre 60 y 100 latidos por 

minuto.(MEDICALNEWSTODAY 2020) 
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● Temperatura corporal: capacidad de un organismo de producir y eliminar calor, el 

cuerpo mantiene valores normales a pesar de la temperatura ambiente, puede ser medida 

normalmente en la boca, axila, oído y recto, los valores normales se encuentran en los 

rangos de 35,4° y 37,1° centígrados.(Cigna 2020) 

 

1.3 Equipo adecuado para la atención integral 

 

Para la atención médica y de enfermería, se debe contar con un equipo básico para tomar los 

signos vitales, peso y talla, los equipos con la logística necesaria deben tener la protección 

requerida que facilite su movilización y no se malogren por el transporte, debido al difícil 

acceso a esas zonas. (DNAPNS, 2014). Los instrumentos clásicos de un profesional de la salud son: 

termómetro, para determinar la temperatura; estetoscopio, para amplificar sonidos para 

determinar principalmente el pulso cardiaco; tensiómetro, para obtener la presión arterial. 

Debido a la geografía de las zonas rurales no se pueden llevar equipos de monitoreo de signos 

vitales, ya que estos son sensibles a movimientos bruscos y su peso demasiado alto para ser 

transportados con facilidad.  

 

1.3.1 Análisis del equipamiento de los subcentros de salud de la Zona 3 - Chimborazo 

 

Una Sede Distrital tiene a cargo un número de unidades operativas tipo A y tipo B, en las cuales 

cuentan con infraestructura, equipamiento y personal médico, en la Tabla 1-1 se observa la 

cantidad de monitores de signos vitales existentes en cada distrito. Los datos obtenidos revelan 

la falta de dispositivos para supervisar los signos vitales de los pacientes residentes en los 

sectores rurales. 
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Tabla 1-1:  Monitores en cada Distrito de Chimborazo 

Zona 3 - Chimborazo 

Distrito Unidades Operativas Cantidad de Monitor de 

Signos Vitales 

Riobamba – Chambo 20 5 

Chunchi – Alausi 18 2 

Pallatanga – Cumanda 21 1 

Colta 8 1 

Guano - Penipe 21 2 

Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

1.4 Dispositivos comerciales 

 

En la actualidad existe una gran variedad de monitores de signos vitales en el mercado, teniendo 

varias opciones de marcas y modelos, en la Figura 1-1 se muestran dos ejemplos de los equipos 

existentes, la arquitectura de los monitores es similar en todos sus modelos, cuentan con 

sensores para adquirir las medidas fisiológicas de los pacientes, las cuales son mostradas en una 

pantalla para su respectiva valoración médica, dependiendo de su modelo cuentan con sistemas 

de alerta local en caso de emergencia. 

En la Figura 1-1 a) se observa un monitor de signos vitales con características portables con un 

peso aproximado de 1,5 Kg; alimentación de 100-240V AC, 50/60 Hz; una batería recargable 

Li-ion 11,1V con una duración de 4 horas y los sensores adecuados para los principales signos 

vitales.(Philips 2015) En la Figura 1-1 b) se muestra un monitor tipo pedestal con características 

similares al anterior con la diferencia de no ser portable y estar diseñado para pacientes con 

necesidad de procedimientos médicos.(Healthcare 2015) 
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El costo de estos equipos en el mercado supera los $2000 y $3000 por lo que su adquisición y 

cuidado son complejos, además no cuenta con un envío de datos para una supervisión a larga 

distancia, por estas razones se busca un sistema de bajo costo y fácil movilización orientado 

para las personas con difícil acceso a la salud en las zonas rurales.  

 

 
Figura 1-1:  Dispositivos electrónicos en el mercado 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

1.5  Gestión de comunicación del personal médico 

 

El sistema de movilización se apoya con una Red de telecomunicaciones de acuerdo a las 

capacidades locales y medios adecuados para la geografía. Estos pueden ser: 

radiocomunicación, telefonía celular, convencional, satelital, telecomunicaciones sobre IP, entre 

otros. Mediante estos medios establecer un sistema ágil y oportuno para mantener informado a 

la estación base de las acciones en ejecución y del apoyo requerido en caso de ser 

necesario.(DNAPNS 2014) 

 

1.6 Sensores Inalámbricos 

 

Las WSN o redes de sensores inalámbricos se basan en una red de bajo consumo energético y 

bajo costo en aplicaciones con un bajo flujo de datos, son utilizadas en hogares inteligentes, 

automatización industrial, aplicaciones militares y en salud.(Osvaldo 2014) Poseen poca 

infraestructura constituida de varios nodos sensores colocados para obtener los datos de interés 

a monitorizar, son aplicadas en el área de la salud para supervisar signos vitales, diagnósticos de 

pacientes, administración de medicinas de forma remota.(Reyes 2012) 
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1.6.1 Nodo sensor 

 

Dispositivos con capacidad de almacenamiento limitada colocados en lugares de difícil acceso o 

supervisión de datos constantes, transmiten los datos obtenidos de forma inalámbrica entre ellos 

o a una estación base, realizan de forma local el procesamiento de datos simples y envían los 

datos requeridos, debido a sus dimensiones cuentan con una fuente de energía limitada.(Reyes 

2012). La estructura básica se visualiza en la Figura 2-1 compuesta principalmente de la unidad de 

proceso, el transceptor, la unidad de energía y los diferentes sensores.(Pérez, Urdaneta y Custodio 

2014)  

 

 
Figura 2-1:  Composición de un nodo sensor 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

1.6.2  Puente de conexión 

 

Se encarga de transmitir los datos procesados por los nodos hacia la estación base, con una 

mayor capacidad de procesamiento, mejor fuente de energía y un mayor rango de transmisión de 

datos.(Reyes 2012) 

 

1.6.3  Estación base 

 

Servidor común encargado de recolectar y almacenar datos, toda la información pasa por un 

equipo servidor dentro de una base de datos, donde los usuarios pueden tener acceso de manera 

remota para observar y estudiar los datos.(Fernández y González 2009) 
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1.7 Sensores para signos vitales  

 

Son importantes en el área de la salud, pues con su uso se puede determinar el estado de salud 

de un paciente. 

1.7.1 Sensor de Pulso Cardiaco 

 

Es un dispositivo que permite monitorear el ritmo cardíaco de una persona en tiempo real, esta 

clase de sensor también es conocido como monitor de ritmo cardíaco. Existen dos clases de 

sensores:  

Sensores Eléctricos  

 
Figura 3-1:   Sensor Eléctrico 
Fuente: (CDMX 2019) 

 

Poseen dos elementos, emisor y receptor (Figura 3-1). Cuando el emisor detecta el latido, 

transmite una señal de radio para que el receptor pueda mostrar el pulso cardiaco del paciente 
(Hacedores 2019). 

Sensores Ópticos 

Estos sensores son los más usados, su funcionamiento se basa en el uso de la luz, ésta brilla en 

la piel, para posteriormente contar las veces que se refleja con los pulsos de sangre que son 

enviados por el corazón de la persona que usa este dispositivo (Hacedores 2019). Uno de los 

sensores ópticos más conocido es el Amped (Figura 4-1). 
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Figura 4-1: Sensor de pulso 

Amped 
Fuente: (Dualtronica 2019) 

 

1.7.2 Instrumentos para obtener la presión arterial 

 

En la Tabla 2-1 se describe los instrumentos existentes  con los que se puede determinar el valor 

de la presión arterial (CuidatePlus 2002) 

 

Tabla 2-1:  Instrumentos para obtener la presión arterial 

Esfigmomanómetro de 

mercurio 

Esfigmomanómetro de aire Esfigmomanómetro 

digital 

Brazalete inflable  Brazalete inflable  Con o sin Brazalete inflable  

Manómetro de mercurio  Manómetro de aire Manómetro digital  

Uso manual  Uso manual  Automático  

Preciso Preciso No tan preciso 
Fuente: (CuidatePlus 2002) 

Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

1.7.3 Sensor para frecuencia respiratoria 

 

En la actualidad existen varios sensores y métodos para determinar la frecuencia respiratoria de 

los cuales se detallan los siguientes: 

 

Sensor acústico respiratorio RAS-45 

Acoustic Respiratory Sensor (RAS) es un sensor que se coloca en el cuello para detectar las 

vibraciones en la tráquea a causa de la respiración, son muy usados gracias a su tamaño y su 

facilidad de uso, al igual que los electrodos necesita de un monitor para ver los datos medidos 
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de la frecuencia respiratoria de un paciente (Masimo 2020). En la Figura 5-1 se observa el sensor 

acústico respiratorio. 

 
Figura 5-1:   Sensor acústico respiratorio 

RAS-45 
Fuente: (Masimo 2020) 

RespiR8 

Es un sensor que mide la frecuencia respiratoria, a través, de una mascarilla que administra 

oxígeno al paciente su funcionamiento se basa en la diferencia del grado de humedad del aire 

inspirado al espirado, el tiempo de respuesta de este sensor es de 9 segundos y tiene un margen 

de error de ±1 respiraciones por minuto, el sensor necesita de una pantalla (Figura 6-1) para 

mostrar los datos que se han obtenido durante 24 horas (Anestesiar 2011). 

 
Figura 6-1:  Sensor RespiR8 
Fuente: (Anestesiar 2011) 

 

1.7.4 Sensor para frecuencia cardiaca  

 

En el mercado existe una serie de sensores que se utilizan para medir la frecuencia cardíaca, 

entre ellos tenemos los siguientes: 

 

ROHM BH1792GLC 

Es un sensor óptico de alta precisión (Figura 7-1) para medir la frecuencia cardíaca, son 

utilizados en pulseras cuantificadoras, bandas, relojes y dispositivos inteligentes. Este sensor 
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utiliza un voltaje y corriente bajos para su funcionamiento en un rango de operación de -20°C a 

85°C (ROHM Semiconductor 2020). 

 
Figura 7-1: Sensor ROHM 

BH1792GLC 
Fuente: (ROHM Semiconductor 2020) 

 

Garmin HRM-Dual 

Es un sensor de alta calidad, este sensor permite enviar los datos de la frecuencia a tiempo real 

por medio de comunicación inalámbrica mediante bluetooth o ANT+, la utilización de este 

dispositivo puede verse claramente representado en el uso de entrenamientos personales en 

rutinas de gimnasia, operando a una temperatura mínima de -5°C, teniendo la capacidad de ser 

lavado y puede durar más de 3 años su batería de alimentación (Figura 8-1).  

 

 
Figura 8-1:  Garmin HRM Dual 
Fuente: (Fitnessdigital 2020) 

 

Polar H10  

 

Es un sensor que incorpora 6 LED de alta calidad Polar, al igual que Garmin HRM-Dual 

permite enviar los datos de la frecuencia a tiempo real a diferentes aplicaciones (Polar 2020), 

utiliza una conexión Bluetooth y ANT para su comunicación inalámbrica, almacenando de esta 

manera hasta 200 horas de datos  y se puede sumergirse a 30m en el agua.(Figura 9-1) 
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Figura 9-1:  Sensor Polar H10 
Fuente: (Polar 2020) 

 

 

Electrodos de frecuencia cardíaca  

Sirven para registrar la actividad eléctrica del corazón (ECG), a diferencia de los sensores antes 

mencionados, el electrodo (Figura 10-1) necesita cables y un monitor para poder visualizar la 

frecuencia cardiaca de una persona. 

 

 
Figura 10-1: Electrodo de 

frecuencia cardiaca 
Fuente: (Farum S.A 2020)  

 

1.7.5 Sensores para temperatura corporal 

 

Para obtener la temperatura se utiliza un termómetro, este tipo de sensor puede ser analógico o 

digital, a continuación, se detalla los siguientes: 

 

Termómetro de Mercurio 

 

Es un tipo de termómetro manual formado por un tubo de vidrio, cuyo interior está relleno de 

mercurio, su funcionamiento se basa en la dilatación del metal cuando la temperatura aumenta, 
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este dispositivo se puede usar en personas animales o cosas, es de bajo precio y muy sencillo de 

usar, en las personas usualmente se aplica bajo de la axila para mediar su temperatura corporal. 

En la Figura 11-1 se observa un termómetro de mercurio. 

 

 
Figura 11-1:  Termómetro de mercurio 
Fuente: (QuimiNet 2015) 

 

Termómetro Digital  

 

Son instrumentos que poseen circuitos electrónicos que convierten las variaciones de tensión 

con ayuda de un termistor (sensor de temperatura) que varía su resistencia eléctrica en función 

de la temperatura (GeoEnciclopedia 2020). Además, tiene incorporado una pantalla (Figura 12-1) 

para que el médico o paciente pueda ver la temperatura de su cuerpo sin dificultades, lo más 

comunes son aquellos que cuentan con una punta de metal alargada que debe estar en contacto 

con la piel de la persona a la que se le mide la temperatura, en la actualidad existen diferentes 

termómetros digitales para la saliva, el oído, el ambiente, es decir, cocina, agua, etc., todos 

tienen el mismo principio de funcionamiento. 

 

 
Figura 12-1:  Termómetros digitales 

 Fuente: (EcuRed 2020) 
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1.8 Tecnología de comunicación inalámbrica  

 

La comunicación inalámbrica hoy en día ha llegado a convertirse en una herramienta casi 

indispensable en la vida cotidiana de las personas, puesto que todo el mundo está rodeado de 

señales inalámbricas como TV, radio, internet entre otras; manteniendo al mundo entero 

comunicado gracias a este tipo de sistemas. La evolución de estas tecnologías ha crecido tanto 

por la demanda de los consumidores, que ha sido posible el desarrollo de nuevas aplicaciones en 

banda ancha móvil, sistemas inteligentes y dispositivos de IoT. (Maniewicz 2019) 

 

 
Figura 13-1:  Esquema de comunicación inalámbrica 
Fuente: https://bit.ly/38Gc6qh 

 

Tabla 3-1:  Tipos de tecnologías inalámbricas 

TIPOS DE TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

Tecnología Descripción 
WIFI Basado en el estándar 802.11 IEEE, trabaja a una velocidad de 

2,4 GHz, Bajo costo de implementación. Rápida transferencia de 
datos a grandes cantidades en 150-600Mbps.o 1Gbps 

Bluetooth Transmisión de datos de corto alcance usado comúnmente en la 
electrónica de consumo, la versión 4.0 en adelante ofrece 
consumo de energía relativamente bajo, importante en el 
desarrollo de IoT, con un alcance de 10m a 150m,  

Red móvil (GSM, 3G, 4G) Usado para cualquier tipo de aplicación en IoT cuando se trata 
de transmitir datos en grandes áreas, los estándares GSM, 3G,4G 
trabajan desde 900HZ a 2.1KHZ con velocidad de transferencia 
de 3 a 10Mbps, con un alcance hasta 200Km.  

ZigBee Centrada en aplicaciones industriales y domótica, basado en el 
protocolo IEEE 802.15.4 que opera a 2.4GHz en áreas limitadas 
de 100m, con una velocidad de transferencia de 250kbps su 
robustez, seguridad, bajo consumo energético son las ventajas 
que ofrece. 

Fuente: (Revista española de electrónica 2016)  

Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

https://bit.ly/38Gc6qh
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1.9  Tarjetas de desarrollo 

 

Las tarjetas de desarrollo son un conjunto de elementos electrónicos para procesar información, 

facilitando y permitiendo la creación de múltiples aplicaciones con fines muy útiles, además de 

variados y también brindan la capacidad de conectar dichas aplicaciones a dispositivos y 

sensores encargados de recibir dicha información de su entorno; las tarjetas de desarrollo 

pueden utilizar un microcontrolador o un microprocesador. Actualmente existen varias tarjetas 

de desarrollo incursionando en muchas áreas de investigación y desarrollo.  

 

1.9.1 Descripción de algunas tarjetas de desarrollo  

 

Raspberry  

 
Figura 14-1:  Raspberry Pi 

Fuente: .(Asociación Programo Ergo Sum 2018) 

 

La tarjeta de desarrollo Raspberry Pi tiene un mini ordenador como base central de toda la 

tarjeta, sus aplicaciones se basan en la investigación y desarrollo de prototipos en la enseñanza 

de ciencias relacionadas a la computación, educación, entre otras El hardware de Raspberry usa 

la arquitectura para procesador ARM, lo cual señala en usar un conjunto de instrucciones 

simples optimizando el uso de energía. El software es open source usando la versión Raspbian 

como sistema operativo, aunque puede utilizarse windows10 o IoTCore.(Asociación Programo Ergo 

Sum 2018) 

 

Tabla 4-1:  Tipos de Raspberry Pi 

Tarjetas de desarrollo Raspberry  

Raspberry PI A Utiliza un cpu ARMv6 con una frecuencia de 700MHz, una Ram de 256Mb, 1 
puerto USB salidas RCA - HDMI y un boot SD 
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Raspberry PI B Incorpora un cpu ARMv6 con una frecuencia de 700MHz, una Ram de 512Mb, 2 
puertos USB salidas RCA – HDMI, un boot SD y puerto ethernet 10/100 
 

Raspberry PI 2 Utiliza un cpu ARMv7 Quadcore con una frecuencia de 900MHz, una Ram de 
1GB, 4 puertos USB salidas jack – HDMI, un boot microSD y puerto ethernet 
10/100 
 

Raspberry PI 3 Utiliza un cpu ARMv8 Quadcore con una frecuencia de 1.2GHz, una Ram de 
1GB, 4 puertos USB salidas jack – HDMI, un boot microSD y puerto ethernet 
10/100, wifi 
 

Fuente: .(Asociación Programo Ergo Sum 2018) 

Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

Arduino  

 

Dispositivo que permite la conexión entre la electrónica analógica y digital. Tienen la capacidad 

y la facilidad de controlar y procesar los datos de cualquier tipo de sensor. Disminuye y mejora 

el proceso en relación a trabajar con otro tipo de microcontrolador; además que posee una 

plataforma abierta y con mucha información (Tapia y Manzano, 2013). En la Figura 15-1 se aprecia 

la placa Arduino “UNO” r3 que es la más usada en la actualidad.  

 

 
Figura 15-1:  Tarjeta Arduino UNO 
Fuente: (Manzano y Tapia, 2013, pp. 25) 

 

Tabla 5-1:  Tipos de tarjetas Arduino 

Tarjetas de desarrollo Arduino  

Arduino Uno Utiliza un microcontrolador ATMega328 con 32KB de memoria ROM, 
utiliza un conversor propio y no un FTDI para la conexión USB, tiene 
14 pines I/O. 

Arduino Nano Una tarjeta pequeña en comparación al anterior(0.73*1.7 plg), puede ser 
utilizado directamente en una protoboard siendo cómodo su uso, tiene 
16 pines I/O e incorpora una conexión USB  con entrada tipo B. 

Arduino Mini Es una tarjeta sumamente pequeña (30*18mm), su bootloader es un 
poco antiguo por lo que tarda 10 segundos en arrancar, los demás son 
prácticamente instantáneos. Utiliza un ATMega168 y tiene 8/0 I/O 
analógicas 14 I/O digitales 

Arduino Mega Esta tarjeta es más completa que las anteriores, su operación a través de 
un ATMega2560 ideal para trabajos más complejos puesto que tiene 54 
pines I/O 

Fuente: Arduino 200 

Realizado por: Macas, Diego, 2020. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 METODOLOGÍA 

 

 

En el siguiente capítulo se presenta el concepto general del prototipo de supervisión de signos 

vitales, ofrece una descripción tanto del hardware y software del sistema para la 

implementación, donde se selecciona los elementos necesarios para el sistema llamado SSV, se 

procede a centrar los requerimientos generales del sistema, las etapas que lo conforman, la 

selección de elementos electrónicos necesarios y diseño electrónico.  

 

2.1 Requerimientos de diseño para el hardware 

 

En el análisis del capítulo anterior se pude identificar la necesidad de monitorear ciertos signos 

vitales de importancia para garantizar la estabilidad de un paciente a través de equipos 

diseñados para este fin. A continuación, se detallan los requerimientos del sistema. 

• Realizar una supervisión digital de signos vitales como: pulso cardiaco, frecuencia 

respiratoria, temperatura corporal y presión arterial.  

• Los signos vitales se deben obtener en las siguientes unidades de medición: 

Temperatura => grados centígrados 

Frecuencia cardiaca => pulsaciones por minuto  

Frecuencia respiratoria => respiraciones por minuto  

Presión arterial => milímetros de mercurio mmHg 

• Obtener los signos vitales y monitorearlos en un ordenador y enviar mensajes de alerta a una 

unidad de salud cuando los valores de dichos signos estén en rangos fuera de lo normal. 

• El sistema debe ser autónomo y debe estar en un ambiente donde pueda operar 

satisfactoriamente con señal GPRS. 
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2.2 Consolidación general del prototipo 

 

En la Figura 1-2 se aprecia la consolidación general del sistema, donde se indica cada una de las 

etapas que lo conforman; la primera etapa representa la adquisición de datos mediante los 

sensores, siendo los mismos procesados en la tarjeta de desarrollo. La segunda etapa se 

encargará de la visualización de datos tratados, el almacenamiento se realizará mediante una 

herramienta informática online para su posterior análisis. La última etapa consta de un envío de 

alertas mediante mensajes hacia el personal médico encargado.  

 

 
Figura 1-2:  Consolidación general del sistema SSV 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.3 Diseño de las etapas del sistema SSV 

 

Establecida ya la consolidación general, se procede al diseño, desarrollo y construcción de las 

etapas antes mencionadas para la total implementación de SSV. 
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2.3.1 Etapa de adquisición de datos  

 

La Figura 2-2 es la representación en diagramas de bloques de esta etapa donde se adquirirán los 

datos de pulsos, temperatura, respiración y presión arterial representados en una comunicación 

continua entre bloques. Esta etapa empieza con la adquisición de los datos antes mencionados, 

acondiciona los mismos para ser tratados y su posterior transmisión mediante un protocolo de 

comunicación serial propia de la tarjeta.  

 

 
Figura 2-2:  Etapa de adquisición de datos 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.3.2 Etapa de visualización  

 

En la Figura.3-2 se observa la etapa de visualización de datos, la tarjeta de desarrollo envía los 

datos procesados a través de una comunicación serial hacia una interfaz gráfica móvil en la cual 

se pueden observar los valores de los signos vitales más relevantes, además utiliza una 

comunicación Wifi para enviar datos hacia una herramienta informática online para poder ser 

visualizados y analizados por el personal médico encargado. 

 

 
Figura 3-2: Etapa de visualización de datos 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 
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2.3.3 Etapa de alerta 

 

En la Figura 4-2 se observa los bloques que conforman la etapa de alerta. La tarjeta de 

desarrollo al obtener signos vitales fuera de lo normal envía una alerta al bloque de transmisión 

de datos, encargado de emitir el mensaje de alerta hacia el personal médico encargado. 

 

 
Figura 4-2: Etapa de alerta 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.4 Elección de elementos electrónicos en la construcción de SSV 

En el presente apartado se indica las características más relevantes de cada dispositivo 

electrónico seleccionado en la implementación de SSV de acuerdo a los requerimientos 

expuestos en el apartado 2.1. Los datos técnicos de los elementos estarán detallados en anexos. 

 

2.4.1 Elementos para el procesamiento  

 

El dispositivo SSV requiere de una unidad para procesar datos obtenidos y poderlos enviar hacia 

una herramienta informática; este proceso se realizará mediante una tarjeta de desarrollo 

Arduino y para la adquisición de valores se realizará a través de sensores.  
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2.4.1.1 Tarjeta Arduino Nano 

 

En la tabla 1-2 se muestran las características técnicas de la tarjeta de desarrollo Arduino Nano 

la cual fue elegida gracias a su reducido tamaño en relación a las tarjetas Arduino Uno y 

Arduino Mega 2560, pues el dispositivo debe ser cómodo y de tamaño amigable con la persona 

que va a usarlo, cabe mencionar que el número de pines de entrada y salida de dicha tarjeta son 

suficientes para llevar a cabo el trabajo, además las tarjetas antes mencionadas tienen la misma 

frecuencia de trabajo que el Arduino Nano (Figura 5-2) igual a 16 MHz es por esto que esta 

característica no influye en la elección del microcontrolador. Las especificaciones técnicas 

completas se pueden observar en el Anexo A. 

 
Figura 5-2:  Arduino Nano 
Fuente: Macas, Diego, 2020. 

 
Tabla 1-2: Especificaciones técnicas de 

Arduino Nano 

Descripción Detalle 

Microcontrolador ARMega328 

Voltaje de operación 5v 

Consumo de energía 19mA 

Frecuencia de trabajo 16MHz 

Pines de I/O digitales 22(6PWM) 

Tamaño 18*45mm 
Peso 7g 
Fuente: (Arduino 2020) 

Realizado por: Macas, Diego, 2020 
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2.4.1.2 Modulo de Bluetooth HC-06 

 
El envío de datos es parte importante de este proyecto, y para ello se eligió el módulo bluetooth 

HC-06 (Figura 6-2) por su velocidad de transmisión igual a 115200bps, así se podrán ver los 

detalles de los signos vitales de la persona con rapidez y facilidad. En la Tabla 2-2 se puede 

observar las especificaciones técnicas del bluetooth, mientras que, en el Anexo B se tiene la 

información completa del mismo. 

 

 
Figura 6-2: Bluetooth 

HC-06 
Fuente: (MovilTronics 2020) 

 
 

Tabla 2-2: Especificaciones técnicas de módulo 
Bluetooth HC-06 

Descripción Detalle 

Voltaje de operación  3.3V-6V 

Consumo de energía 40mA 

Frecuencia de trabajo 2.40GHz 

Velocidad de transmisión  Hasta 115200bps 

Puertos de emisión  <6dBm 

Tamaño 1.7x4cm 
Temperatura de operación  -25ºC a 75ºC 

Fuente: (MovilTronics 2020) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 
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2.4.1.3 Módulo SIM 800GSM  

 

Es un módulo de comunicación que permite enviar mensajes de texto, voz y datos, en este caso 

el dispositivo envía mensajes de alerta al médico cuando algún dato sale del rango establecido, y 

se conecta a internet para subir los datos obtenidos por los sensores. En la Tabla 3-2 se observan 

los datos técnicos del módulo SIM 800GSM (Figura 7-2), mientras que en el Anexo C se puede 

apreciar sus especificaciones técnicas completas. 

 

 
Figura 7-2:  Módulo SIM800GSM 
Fuente: (ELECTROPRO 2020) 

 

Tabla 3-2: Especificaciones técnicas del módulo SIM 
800GSM 

Descripción Detalle 

Voltaje de operación  3.4V-4.4V 

Consumo de energía 500mA 

Consumo de energía 
(reposo) 

0.7mA 

Frecuencia de trabajo 1900MHz 

Velocidad de transmisión  Hasta 85.6Kbps 

Tecnología   2G 

Temperatura de Operación  -40ºC a 58ºC 

Tamaño de la SIM Micro SIM 

Dimensiones 1.5x1.8x0.25cm 
Fuente: (ELECTROPRO 2020) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 
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2.4.2 Sensor de Pulso Cardíaco XD-58C 

Es un sensor plug and play ideal para lectura de frecuencia cardíaca, este módulo es compatible 

para Arduino, Raspberry y Pic, sin embargo, con los dos últimos controladores se requiere 

acoplar un conversor analógico digital, además dicho sensor es útil para aplicaciones móviles y 

para proyectos cuyo objetivo sea censar el pulso cardiaco de una persona. En la Figura 8-2 se 

observa el sensor de pulso cardiaco XD-58C usado en el prototipo, en la Tabla 4-2 tenemos las 

principales características y en el Anexo D se puede encontrar la información detallada de dicho 

sensor. 

 
Figura 8-2: Sensor de pulso cardiaco XD-58C 
Fuente: (Compel S.A 2020) 

 

Tabla 4-2: Especificaciones técnicas del sensor XD-
58C 

Descripción Detalle 

Voltaje de operación  5V 

Consumo de energía 4mA 

Dimensiones 16x3mm 

Número de cables  3 

Distribución de pines  Vcc, Gnd, Señal 
Longitud de cables  180mm 

Fuente: (Compel S.A 2020) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

2.4.3 Sensor de Temperatura MLX90614 

 

Se eligió este sensor pues es un termómetro infrarrojo, es decir no necesita el contacto directo 

con la piel, esto hace que el sensor tenga mayor capacidad de medición en un rango mucho más 

amplio en comparación con los termómetros tradicionales digitales que solo cubren la zona de 

contacto directo con la piel, aunque MLX90614 (Figura 9-2) trabaja a diferentes temperaturas, 
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los datos emitidos por este sensor son estables cuando se encuentra a temperatura ambiente. En 

la Tabla 5-2 se puede apreciar las especificaciones técnicas del sensor. En el Anexo E se pueden 

apreciar todas las características técnicas del dispositivo. 

 
Figura 9-2: Sensor de temperatura 

MLX90614 
Fuente: (Naylamp Mechatronics 2020) 

 

Tabla 5-2:  Especificaciones técnicas de MLX90614 

Descripción Detalle 

Voltaje de operación  5V 

Consumo de energía 1.5Ma 

Rango de temperatura ambiente -40ºC a 125ºC 

Rango de temperatura objeto  -70ºC a 380ºC 

Margen de error    ±0.5ºC 

Resolución 0.02ºC 

Conversor analógico digital   17 bits  
Fuente: (Naylamp Mechatronics 2020) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

2.4.4 Sensor de presión cardiaca MPX500P 

 

Este sensor de presión tiene un puerto doble con accionamiento para una señal en un chip, el 

sensor de presión diseñado para gran variedad de aplicaciones con microcontrolador. Su salida 

es analógica la cual es proporcional a la presión que se ejerza sobre el dispositivo, esto mediante 

una galga extensiométrica de esfuerzo de silicio incorporada en el dispositivo. (Farnell 2019). En 

la Figura 10-2 se puede apreciar al sensor MXP5500, en la Tabla 6-2 se puede observar las 

características principales del sensor, mientas se puede encontrar la información completa en el 

Anexo F. 
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Figura 10-2: Sensor 

MPX5500P 
Fuente: (Farnell 2019) 

 

Tabla 6-2:  Especificaciones técnicas del MPX5500P 

Descripción Detalle 

Tipo de presión   Diferencial 

Sensibilidad V/P 9mV/kPa 

Tensión de alimentación 4.75v-5.25v 

Corriente de consumo 0.75mA 

Numero de pines  6 pines 

Temperatura mínima -40°C 

Temperatura de funcionamiento máxima 85°C 
Fuente: (Farnell 2019) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

2.4.5 Micrófono para censar las respiraciones  

 

La tarjeta de sonido detecta un sonido superior al que es ajustado por el potenciómetro de 

calibración, se puede obtener dos salidas una de ella analógica que lleva la información que 

detecta el micrófono la otra que enciende o apaga cuando el sonido llega al rango establecido. 

Posee 3 etapas la primera la que mide el área física, la segunda un amplificador que ajusta la 

señal de acuerdo a la calibración por el potenciómetro y la tercera un comparador que indica si 

el valor está por debajo del rango. (CDMX Electronica 2020) en la Tabla 7-2 encontramos las 

especificaciones técnicas.  
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Figura 11-2:  Sensor acústico 
Fuente: (CDMX Electronica 2020) 

 

 

 

Tabla 7-2: Especificaciones técnicas del sensor acústico 

Descripción Detalle 

Voltaje de funcionamiento 5v 

Salidas Analógica/Digital 

Corriente 0.7mA 

Dimensiones 35*14mm 

Peso 4g 
Fuente: (CDMX Electronica 2020) 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 
2.4.6 Bomba de diafragma 

 

El brazalete que estará encargado de ajustarse en el brazo del paciente para conocer la presión 

arterial, debe inflarse a través de una bomba para que el sensor del apartado 2.4.1.6 pueda tomar 

los datos. Por lo que se ha procedido a tomar en consideración una bomba de diafragma 

pequeña que se muestra a en la Figura 12-2 y sus especificaciones en la Tabla 8-2. 

 

.  

Figura 12-2:  Bomba de diafragma 
Fuente: Macas Diego, 2020 
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Tabla 8-2: Especificaciones técnicas de la bomba de diafragma 

Descripción Detalle 

Voltaje de funcionamiento 3v 

Corriente 380mA 

Tiempo de inflado 9 s 

Presión de aire  0.3Kg 
Fuente:(DHGate 2019) 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

2.4.7 Batería Lipo  

 

La Tabla 9-2 detalla los valores de voltaje, corriente y potencia de cada uno de los elementos 

que se usa en el prototipo con el objetivo de encontrar la autonomía que tiene el prototipo. 

 

Tabla 9-2:  Valores de consumo en voltaje, corriente y potencia 

Elementos Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (W) 

Arduino Nano 5 0.019 0.095 

Bluetooth HC-06 5 0.04 0.2 

SIM 800GSM 5 0.0007 0.0035 

Sensor XD-58C 5 0.004 0.02 

Sensor MLX90614 5 0.0015 0.0075 

Sensor MPX5500P 5 0.00075 0.00375 

Micrófono Respiración 5 0.0007 0.0035 

Bomba de diafragma  3 0.38 1.9 

Total  0.44665 2.23325 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

Según los valores calculados de la Tabla 9-2 el prototipo consume un total de 0.44665 A por lo 

que se eligió una batería Lipo marca Turnigy (Figura 13-2) que tiene una capacidad de 

1000mAh, de 2 celdas. Aplicando la Ecuación 1-2 se encontró el tiempo de autonomía que 

brinda la batería para el prototipo.  

 



30 
 

 
Figura 13-2:  Batería Turnigy de 1 Amperio 
Fuente: (Tdrobótica.co 2020) 

 

Ecuación 1-2:  Ecuación de autonomía de la batería 

capacidad_de_la_bateríaAut=
corriente_a_controlar

 

1AhAut =
0,4465A

Aut = 2,24h
Aut = 2h14min

 

 

A partir de la Ecuación 1-2 se encontró que el prototipo brinda una autonomía de 2 horas con 15 

minutos. En la Tabla 10-2 se muestras las especificaciones técnicas de la batería. 

 

Tabla 10-2:  Especificaciones técnicas de la batería Turnigy de 1 A 

Descripción Detalle 

Paquete de 2s 7.4V 

Corriente 1000mA 

Velocidad de descarga continua 20C 

Conector de carga JST-XH 

Conector de descarga JST 
Peso 59g 

Fuente: (Tdrobótica.co 2020) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 
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2.4.8 Regulador de voltaje 7805 

 

Este dispositivo se encarga de dotar al circuito de una tensión constante de 5V y 1 A, con lo que 

se evita cualquier desperfecto a causa de oscilaciones en la alimentación. Consta de 3 pines para 

su conexión, como se observa en la Figura 14-2 sus características las podemos ver en la Tabla 

11-2. 

 

 
Figura 14-2:  Regulador LM7805 
Fuente: (Veloso 2016) 

 

Tabla 11-2:  Características del regulador LM7805 

Parámetro Rango Unidad 

Voltaje de entrada (Vi) 35/ 40 V 

Corriente de salida (Io) 1 A 

Temperatura de trabajo -20/ 150 ºC 

Voltaje de salida (Vo) 4.8/ 5.2 V 
Fuente: (Fairchild Semiconductor corp. 2001) 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

2.5  Esquema de conexión electrónica  

 

El esquema de conexión electrónica se puede observar en la Figura 15-2 como elemento central 

del proceso tiene a la tarjeta Arduino nano. Los datos del sensor de temperatura se hacen a 
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través de una comunicación serial I2C (A5 SCL-A4 SDA) lo cual permite tener conectado un 

dispositivo en modo esclavo a un maestro, la comunicación se realiza en dos vías a través de 

SDA (datos) y SCL (clock), esto quiere decir que su transmisión va sincronizada por una señal 

de reloj. La señal de pulsos cardiacos se realizará a través del pin analógico A0 con el sensor de 

pulso ritmo cardiaco XD-58C. Los datos de presión arterial a través del pin analógico A1 por 

medio del sensor MPX5500 y la frecuencia respiratoria a través del pin analógico A2 por medio 

del módulo de sonido  

 

 

 
Figura 15-2:  Esquema electrónico de conexión 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

2.6 Diseño de software del sistema SSV 

 

En el desarrollo de software, se vio la necesidad de trabajar con una plataforma de código 

abierto mediante la plataforma IDE de Arduino, el cual basa en su programación en lenguaje C, 

permitiendo a los usuarios utilizar herramientas que facilitan el uso de elementos fabricados por 

empresas como Sparkfun y Adafruit; considerando que varios de los elementos utilizados en 

este trabajo de titulación son de estas compañías.   
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2.6.1 Requerimiento de diseño para el software. 

 

El software que el dispositivo debe cumplir serán los enlistados a continuación: 

• Tomar los datos de presión arterial, pulso cardiaco, temperatura y frecuencia 

respiratoria que los sensores dan a sus distintas salidas.  

• Deberá tener una comunicación a través de bluetooth e internet para mostrar los datos 

obtenidos.  

• Deberá realizar un acondicionamiento interno de señales tomadas para que puedan ser 

enviadas a través de las comunicaciones de internet y bluetooth. 

• Mostrar en una herramienta informática los valores procesados a través de credenciales 

de ingreso destinadas para el monitoreo parcial o continuo.  

• Enviar mensajes de alerta cuando los valores de las señales obtenidas estén fuera de los 

rangos de normalidad.  

 

2.6.2 Diseño de funcionamiento del software del dispositivo  

 

En la Figura 16-2 se puede observar el diagrama de flujo del funcionamiento de la 

programación en Arduino, se empieza declarando las librerías: <SoftwareSerial.h> para activar 

la comunicación serial, utilizada para la comunicación bluetooth, <Wire.h> permite utilizar 

dispositivos I2C en el pin A4 y TWI en el pin A5, habilitando la línea de datos y reloj, 

<Adafruit_MLX90614.h> librería propia de los sensores MLX90614, en el caso actual permite 

el funcionamiento del sensor de temperatura comunicándose a través de I2C.  Se declaran las 

variables para almacenar los valores obtenidos por los sensores y se coloca un estado inicial 

para las variables de alerta de cada signo fisiológico a detectar. En el Anexo G se aprecia el 

código de Arduino que cumple con los diagramas de flujo de las Figuras 16-2, 17-2 y 18-2. 
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Figura 16-2: Diagrama de flujo 

declaración de librerías 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

En la Figura 17-2 se observa el diagrama de flujo necesario para comparar cada uno de los datos 

obtenidos con los normales que debe presentar una persona en temperatura corporal, pulso 

cardiaco, frecuencia respiratoria y presión arterial, si uno de estos valores se encuentra fuera de 

los rangos normales el estado de la variable de control cambia, caso contrario el estado se 

mantiene y continua con la programación. 
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Figura 17-2: Diagrama de flujo para comparación de 

datos obtenidos  
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

Para el caso de la frecuencia respiratoria se realiza una medición durante 15s obteniendo el 

tiempo entre cada respiración para obtener un promedio ∆t, con el cual obtenemos los ciclos por 

minuto al dividirlo para 60s, como se muestra en la Ecuación 2-2. 

 

Ecuación 2-2:  Frecuencia respiratoria 

60
tf ∆

=  

En la Figura18-2 tenemos el diagrama de flujo para verificar los estados de las variables de 

control, si uno o más de ellos presentan un cambio de estado se envía un mensaje de alerta 

mediante GSM al personal médico encargado para tomar las acciones necesarias, si la conexión 

serial se encuentra activa se envía la información de los datos obtenidos hacia un dispositivo 

inteligente mediante comunicación bluetooth, verifica la conexión a la red móvil para poder 

enviar los datos hacia la nube para ser observados y almacenados con ayuda de la plataforma 
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ThingSpeak, al terminal el ciclo la programación regresa al punto de conexión A mostrado en la 

Figura 16-2 para obtener nuevos datos de medición y volver a realizar el proceso mencionado.  

 

 
Figura 18-2: Diagrama de flujo para ver 

el estado de la variable 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 
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2.6.3 Diseño aplicación móvil  

 

En la Figura 19-2 se observa el diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación móvil, se 

declaran las variables utilizadas, se ingresa a un bucle para verificar si existe una conexión vía 

bluetooth con el dispositivo, al obtener una comunicación recepta los datos enviados por el 

dispositivo y los muestra al usuario, la programación detallada se encuentran en el Anexo H. 

 

 
Figura 19-2: Diagrama de flujo de la 

aplicación móvil 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.7 Implementación del dispositivo SSV 

 

Al comprobar que los resultados de simulación son satisfactorios se procede a implementar el 

dispositivo siguiendo los siguientes pasos: 

 

2.7.1 Diseño del circuito impreso para la placa PCB 

 

En la Figura 20-2 se observa el diseño del circuito impreso, utilizando para el mismo la 

herramienta Ares integrada directamente en el software Proteus 8.6, en la cual podemos 
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dimensionar el tamaño de la placa y colocar cada uno de los elementos de una manera amigable 

y segura para su correcto funcionamiento. 

 

 
Figura 20-2:  Diseño de la placa en PCB 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.7.2 Impresión del circuito en la placa PCB 

 

En la figura 21-2 se observa la placa PCB impresa y lista para continuar con su implementación, 

en la parte izquierda tenemos las pistas de cobre encargadas de conectas todos los 

semiconductores utilizados en el diseño del dispositivo, a la derecha está la parte superior de la 

placa señalando el lugar y posición de cada uno de los elementos. 
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Figura 21-2:  Fabricación de la placa en baquelita 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.7.3 Implementación del circuito impreso en la placa PCB 

 

En la Figura 22-2 se observa la colocación y soldadura en el circuito impreso de cada uno de los 

elementos especificados en el diseño del dispositivo.  

 

 
Figura 22-2:  Colocación de elementos en la placa PCB 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 



40 
 

2.7.4 Diseño del chasis del dispositivo 

 

Al obtener las dimensiones finales del circuito impreso, de cada uno de los elementos y módulos 

utilizados en la implementación, procedemos a diseñar un chasis para colocar todo en una forma 

ordenada y amigable para el usuario. En la Figura 23-2 se observa el diseño completo del chasis 

en 3D utilizando el software SolidWork,  

 

 
Figura 23-2:  Diseño del chasis del SSV 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.7.5 Ensamblaje final del Dispositivo SSV 

 

En la Figura 24-2 se observa el dispositivo final colocado todos los elementos dentro del chasis 

y la colocación de cada uno de los sensores necesarios para su correcto funcionamiento. 
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Figura 24-2:  Vista general del sistema implementado 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

2.7.6 Herramienta informática para visualizar y almacenar datos   

 

En la actualidad existen varias herramientas tecnológicas que se enfocan y utilizan para la 

investigación, una de ellas es ThingSpeak, una plataforma creada para análisis de loT, agrega, 

visualiza y analiza datos online en la nube.(ThingSpeak 2020) En la Figura 25-2 se observa la 

plataforma en la que se puede colocar las variables que se desea visualizar, en el caso actual 

tenemos la presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y pulso cardiaco.  

 

 
Figura 25-2:  Vista general de la Plataforma ThingSpeak 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 
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ThingSpeak nos permite crear un ID mediante una dirección electrónica para tener un control 

interno de datos, nos permite exportar los datos obtenidos para almacenarlos en un dispositivo 

electrónico como se muestra en la Figura 26-2. 

 

 
Figura 26-2:  Configuración para exportar datos en la plataforma 

Realizado por: Macas, Diego, 2020. 

 

Para el almacenamiento de datos nos brinda la posibilidad de hacerlo en diferentes formatos 

como: JSON, XML, CSV dependiendo las preferencias del usuario como se observa en la 

Figura 27-2. 

 

 
Figura 27-2:  Formatos permitidos en la plataforma 
Realizado por: Macas, Diego, 2020. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En el capítulo en mención se analiza los resultados que se obtuvieron en las etapas del 

dispositivo construido denominado SSV mostrado en la Figura 1-3. Las pruebas se realizan en 

escenarios en donde se pueda verificar su estabilidad, la toma de datos, la visualización de los 

mismos, análisis de costo y comparación con otros dispositivos. 

 

 
Figura 1-3:  Sistema SSV 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

3.1 Comprobación de funcionamiento del sistema SSV 

 

La principal función del sistema es tomar los datos de distintos signos vitales como pulso 

cardiaco, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura corporal. Para la comprobación 

del correcto funcionamiento se ha procedido a realizar pruebas en un escenario con un 

dispositivo comercial que muestran los mismos signos vitales. Para este caso se utilizó el 

dispositivo MINDRAY modelo iMEC10, su ficha técnica se puede observar en el Anexo I 
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3.1.1 Prueba de medición de presión arterial  

 

Esta prueba consiste en la verificación de datos del sistema SSV con respecto al dispositivo 

comercial MINDRAY el cual muestra la presión arterial medida en milímetros de mercurio 

(mmHg) como se observa en la Figura 2-3, cada cierto tiempo con un espacio de 15 muestras. 

Para esta prueba primero se han registrado los valores del dispositivo comercial y luego se 

procedió a realizar mediciones con el sistema SSV.  

 
Figura 2-3:  Prueba de la presión arterial 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

Tabla 1-3:  Pruebas de medición en la presión arterial 

Número MINDRAY SSV ERROR 
ABSOLUTO 

1 98 94 4,00 
2 98 92 6,00 
3 97 100 3,00 
4 96 88 8,00 
5 98 91 7,00 
6 98 99 1,00 
7 98 89 9,00 
8 99 92 7,00 
9 100 91 9,00 
10 99 89 10,00 
11 99 88 11,00 
12 98 91 7,00 
13 98 90 8,00 
14 98 88 10,00 
15 98 87 11,00 
Promedio 91,267 

7,4 

Desviación estándar 3,84 
Coeficiente de variación (%) 4% 

Realizado por: Macas Diego, 2020 
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En la Tabla 1-3 se presenta los valores de las señales obtenidas en presión arterial indicando un 

error mínimo de 3,47 en sus mediciones con respecto al dispositivo comercial, con un 

coeficiente de variación del 3% el cual es un valor menor al 10%, por lo tanto, usando la técnica 

de la repetitividad el sistema es estable para la medición de la presión arterial. 

 

3.1.2 Prueba de medición de la frecuencia respiratoria 

 

Esta prueba consiste en obtener la frecuencia respiratoria medida en ciclos por minuto entre el 

dispositivo MINDRAY y el sistema SSV como se muestra en la Figura 3-3. Ambos han sido 

puestos a prueba en el mismo escenario bajo las mismas circunstancias. El objetivo de esta 

prueba es verificar la confiabilidad del sistema implementado con respecto al dispositivo 

comercial. 

 

 
Figura 3-3:  Pruebas para la frecuencia respiratoria 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

Tabla 2-3:  Valores de frecuencia respiratoria 
Número MINDRAY SSV ERROR 

ABSOLUTO 
1 23 23 0,00 
2 23 22 1,00 
3 22 22 0,00 
4 22 24 2,00 
5 23 23 0,00 
6 23 22 1,00 
7 22 22 0,00 
8 24 23 1,00 
9 23 23 0,00 
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10 22 23 1,00 
11 21 22 1,00 
12 22 23 1,00 
13 22 23 1,00 
14 23 21 2,00 
15 24 22 2,00 
Promedio 22.53 

0,867 

Desviación estándar 0,743 
Coeficiente de variación (%) 3,00% 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

En la Tabla 2-3 se presenta los valores de las señales obtenidas para la frecuencia respiratoria 

indicando un error mínimo 0,867 en sus mediciones con respecto al dispositivo comercial, con 

un coeficiente de variación del 3% el cual es un valor menor al 10%, por lo tanto, usando la 

técnica de la repetitividad el sistema es estable para la medición en la frecuencia respiratoria. 

 

3.1.3 Prueba de medición de la temperatura corporal  

 

Esta prueba consiste en obtener la temperatura corporal medida en grados centígrados entre el 

dispositivo MINDRAY y el sistema SSV como se muestra en la Figura 4-3. Ambos han sido 

puestos a prueba en el mismo escenario bajo las mismas circunstancias. El objetivo de esta 

prueba es verificar la confiabilidad del sistema implementado con respecto al dispositivo 

comercial. 

 

 
Figura 4-3:  Medición de temperatura 
Realizado por: Macas Diego, 2020 
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Tabla 3-3:  Mediciones de temperatura corporal 
Número MINDRAY SSV ERROR 

ABSOLUTO 
1 33,7 34,1 0,4 
2 33,2 32,2 1 
3 32,1 32,3 0,2 
4 32,1 32,3 0,2 
5 33,2 32,2 1 
6 32,3 33,5 1,2 
7 32,3 33,1 0,8 
8 32,3 33,5 1,2 
9 33,3 32,2 1,1 
10 33,4 32,3 1,1 
11 33,3 32,3 1 
12 32,3 32,3 0 
13 33,5 33,2 0,3 
14 32,1 32,2 0,1 
15 32,3 32,1 0,2 
Promedio:  32,65 

0,65 

Desviación estándar 0,642 
Coeficiente de variación (%) 2% 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

En la Tabla 3-3 se presenta los valores de las señales obtenidas para la temperatura corporal 

indicando un error mínimo 0.11 en sus mediciones con respecto al dispositivo comercial, con un 

coeficiente de variación del 1% el cual es un valor menor al 10%, por lo tanto, usando la técnica 

de la repetitividad el sistema es estable para la medición en temperatura corporal. 

 

3.1.4 Prueba de medición de frecuencia cardiaca  
 

Esta prueba consiste en obtener el pulso cardiaco medido en ciclos por minuto entre el 

dispositivo MINDRAY y el sistema SSV como se muestra en la Figura 5-3. Ambos han sido 

puestos a prueba en el mismo escenario bajo las mismas circunstancias. El objetivo de esta 

prueba es verificar la confiabilidad del sistema implementado con respecto al dispositivo 

comercial. 
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Figura 5-3:  Medición de pulso 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

Tabla 4-3:  Datos de frecuencia cardiacas 
Número MINDRAY SSV ERROR 

ABSOLUTO 
1 86 86 0,00 
2 86 86 0,00 
3 85 86 1,00 
4 86 85 1,00 
5 86 84 2,00 
6 87 89 2,00 
7 87 89 2,00 
8 85 89 4,00 
9 85 89 4,00 
10 85 87 2,00 
11 86 87 1,00 
12 86 86 0,00 
13 86 86 0,00 
14 85 86 1,00 
15 87 87 0,00 
Promedio:  86,8 

1,33 

Desviación estándar 1,56 
Coeficiente de variación (%) 2% 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

En la Tabla 4-3 se presenta los valores de las señales obtenidas para el pulso cardiaco indicando 

un error mínimo de 1.33 en sus mediciones con respecto al dispositivo comercial, con un 

coeficiente de variación del 2% el cual es un valor menor al 10%, por lo tanto, usando la técnica 

de la repetitividad el sistema es estable para la medición de pulso cardiaco. 
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3.2 Prueba de rango de la comunicación por bluetooth 

 

Esta prueba consta de la verificación en la distancia de comunicación entre el bluetooth con el 

monitoreo local en una aplicación móvil. Consistió en verificar la comunicación serial a 

diferentes distancias tomando en cuenta la distancia en teoría que indica las especificaciones del 

tipo de modulo bluetooth seleccionado, en este caso de 0 a 10 metros. Se tomaron 15 muestras 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 5-3:  Pruebas de distancia en la comunicación bluetooth  
Número Distancia  teórica (m) Distancia real (m) ERROR 

ABSOLUTO 
1 <5 <5 0,00 
2 <5 <5 0,00 
3 <5 <5 0,00 
4 6 6 0,00 
5 8 8 0,00 
6 8 8 0,00 
7 8 8 0,00 
8 9 9,5 0,5 
9 9 9,4 0,4 
10 9 8.8 0,2 
11 10 9,50 0,5 
12 10 9,2 0,2 
13 10 9,2 0,2 
14 10 9,3 0,3 
15 10 9,5 0,5 
Promedio:  9,3 

0,35 

Desviación estándar 0,021 
Coeficiente de variación (%) 1,2% 

Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

 En la Tabla 5-3 se pudieron obtener datos de las pruebas de distancia con los cuales se ha 

determinado que no tiene error de comunicación al estar a una distancia de 8 metros, empieza a 

presentar errores de comunicación desde los 9 metros con un coeficiente de variación del 1,2%, 

un valor muy por debajo al 10%. Por lo tanto, se concluye con la repetitividad que el sistema es 

estable para la comunicación de 10 metros de la teoría.  

  



50 
 

 

3.3 Análisis del tiempo de respuesta del dispositivo   

 

Para determinar el tiempo que el dispositivo se tarda en enviar los datos hacia la nube se 

consideran los siguientes datos: 

Tabla 6-3:  Adquisición de tiempos  de respuesta 

Hora de la 
medición 

 

Muestra 
Número 

 

Minutos 

13:17:43 
13:20:28 
13:22:52 
13:24:52 
13:26:59 
13:29:32 
13:32:07 
13:34:36 
13:37:13 
13:39:55 
13:42:25 
13:44:50 
13:47:13 
13:49:39 
13:52:00 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

2,45 
2,24 
2,00 
2,07 
2,33 
2,35 
2,29 
2,37 
2,42 
2,30 
2,25 
2,23 
2,24 
2,21 

Promedio 2.30 
Desviación Estándar 0.06342 

Coeficiente de variación 0.027 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

En la Tabla 6-3 se detallan los tiempos de respuesta del envió de datos, con los cuales se 

determina que e l promedio de envió de información se realiza cada 2.30 minutos, presentando 

un rango variable de transmisión de datos entre 2,00 y 2,45 minutos, obteniendo un CV de 

2,7%, afirmando que los tiempos de transmisión son fiables para el dispositivo SSV. 
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3.4 Análisis de costos   

 

Para obtener el costo final del dispositivo se analiza lo siguiente: 

 

Tabla 7-3:  Costos de implementación 

Componente Cantidad Costo ($) 

Arduino Nano 1 10,00 

Modulo Bluetooth HC06 1 7,00 

SIM 800GSM 1 20,00 

Sensor XD-58C 1 6,50 

Sensor MLX90614 1 12,00 

Sensor MPX5500P 1 24,00 

Micrófono Respiración  1 15,00 

Bomba de diafragma 1 10,00 

Batería lipo 1000mha 2s 7.4v 1 18,00 

Impresión 3D 1 40,00 

Componentes varios 1 25,00 

Total  187,50 
Realizado por: Macas Diego, 2020 

 

En la Tabla 6-3 se observa detalladamente el costo de cada uno de los elementos utilizados para 

la implementación del dispositivo, dando un valor total de $187,5 sin tomar en cuenta la mano 

de obra que conlleva la implementación del sistema. En relación a otros dispositivos 

comerciales usualmente utilizados en hospitales y casas de salud como es el monitor de signos 

MINDRAY con un costo de $2650. En esta comparación se demuestra que el sistema SSV es 14 

veces menos costoso por lo que se llegaría a considerar un dispositivo de bajo costo y accesible. 
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CONCLUSIONES 

 

• Al realizar la investigación se determinó que en las zonas rurales el 56% de sus habitantes 

no tienen acceso a los servicios básicos de salud, debido a su geografía los equipos 

empleados para medición de signos vitales son tradicionales y carecen de tecnología de 

actualidad; no cuentan con un sistema de supervisión autónomo debido a las 

características físicas y costos elevados que presentan en el mercado. 

 

• Al obtener como resultado un total de 11 monitores de signos vitales en los subcentros de 

salud de la Zona 3 – Chimborazo, se hace evidente la falta de dispositivos para la 

supervisión de signos vitales de los pacientes residentes en las zonas rurales. 

 

• En la implementación del sistema se utilizó elementos de tamaño y peso reducido, lo cual 

genera una fácil movilidad para ser llevado a lugares apartados y de difícil acceso, 

cumpliendo con uno de los requerimientos especificados de ser destinado para PPASS. 

 

• Los resultados de los sensores del dispositivo SSV se compararon con el dispositivo 

Mindray modelo iMec 10, realizando la técnica de la repetitividad se obtuvo valores de 

CV menores al 10% en todas las pruebas, llegando a la conclusión que el sistema es 

estable en todas sus mediciones. 

 

• Para el monitoreo local a través de la App Móvil se utilizó la técnica de repetitividad 

obteniendo un CV de 1,2%,  un valor menor al 10% llegando a considerar al sistema 

estable en la comunicación por bluetooth en un rango de 0 a 9,5m verificando su óptimo 

funcionamiento en la distancia teórica de 10m. 

 

• Realizando una comparación de costos entre el dispositivo Mindray de $2650 y el sistema 

SSV de $187.5, se obtiene como resultado que es 14 veces menor al dispositivo 

comercial, por lo que se considera al sistema SSV de bajo costo.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Desarrollar una App Móvil con mejores características para la visualización de datos y 

funcionamiento del dispositivo en una forma bidireccional entre el dispositivo 

implementado con un dispositivo inteligente. 

 

• Se recomienda realizar un estudio para determinar un mejor sensor que mejore la toma de 

datos en la presión arterial mediante el brazalete u otra tecnología. 

 
• Para la supervisión de mediciones de los signos vitales se recomienda que el usuario 

permanezca en estado de reposo, sin movimientos bruscos para no alterar los resultados 

en las mediciones fisiológicas. 

 

• Se recomienda para obtener una mejor duración en la alimentación del dispositivo 

paneles solares. 

 



 
 

 

GLOSARIO 

 

Analógico: Sistema que presenta información, especialmente una medida, mediante una 

magnitud física continua proporcional al valor de dicha información.(Real Academia Española, 

2020a) 

Arquitectura: Arte y técnica de proyectar, diseñar y construir cosas. (Concepto.de, 2020) 

Bucle: Conjunto o serie de instrucciones de un programa cuya ejecución se repite hasta que se 

cumpla una determinada condición de salida. (TheFreeDictionary, 2020) 

Digital: Referencia a sistemas que representan, almacenan o usan la información en sistema 

binario.(Sistemas, 2020) 

Movilización: Acción y efecto de hacer que algo se mueva llevando a la acción una cosa o 

sujeto para obtener un resultado. (Deconceptos, 2020) 

Ordenador: Máquina electrónica que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en 

información útil. (Definicionabc, 2020a) 

Portable: Cualidad de un objeto que se puede llevar o traer. (Etimologias, 2020) 

Prototipo: Es el primer dispositivo que se fabrica y del cual se toman las ideas más relevantes 

para la construcción de otros diseños. (Conceptodefinicion, 2020) 

Sector: Porción de un territorio o partes en que se divide una organización. (Definicionabc, 2020b) 

Supervisar: Ejerce la inspección superior en trabajos realizados por otra persona o maquina 

automatizada. (Real Academia Española, 2020b) 
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ANEXO B: DATASHEET MÓDULO BLUETOOTH HC-06 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

ANEXO C: DATASHEET MÓDULO SIM800GSM 

 

 

 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

ANEXO D: DATASHEET DEL SENSOR XD-58C 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

ANEXO E: DATASHEET DEL SENSOR DE TEMPERATURA MLX90614 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO F: DATASHEET DEL SENSOR DE PRESIÓN MXP5500 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

ANEXO G: CÓDIGO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES EN ARDUINO  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
  



 
 

 

ANEXO H: CÓDIGO EN APP INVENTOR PARA LA VISUALIZACIÓN 
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